BD Eclipse™ Sakerhets
Handhavandeinstrukti

1. Kanylen fastes ordentligt pa 2. Det rosa sakerhetsskyddet
sprutan. Det hors da ett tydligt dras uppat och helt tillbaka
"klickljud”. Vid anvandning av Luer- langs med sprutan.

Lock spruta, tryck lite extra for att
ganga pa sprutan ordentligt.

3. Ta av skyddshylsan. 4. OBS: Hylsan skall e] tas av
med en roterande rorelse.

~

5. Efter injektionen aktiveras 6. Det hors ett "klick” nar skyddet ar
sakerhetsskyddet (falls over helt pa plats 6ver ndlen. Kanylen

nalen) med ett finger och med bér sedan kasseras i behallare for
enhandsgrepp. stickande/skarande avfall. ), .BD
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